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Адаптивный голографический интерферометр  
для детектирования колебаний 
микрокантилеверов в жидкой среде

Чувствительным элементом микромеханических биосенсоров является осциллятор – микрокантилевер, ча-
стота собственных колебаний которого зависит от массы присоединенных биологических объектов. Чувстви-
тельность таких биосенсоров определяется как размером и геометрическими параметрами осциллятора, так 
и методами возбуждения и детектирования перемещений осциллятора. В настоящей работе представлены 
результаты экспериментального применения адаптивного голографического интерферометра, основанного на 
двухволновом взаимодействии в фоторефрактивном кристалле CdTe:V, для детектирования колебаний микро-
механических осцилляторов в жидкой среде. Показано, что адаптивный голографический интерферометр спо-
собен эффективно детектировать колебания микрокатилевера размером 210 × 40 × 7 мкм3.
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Adaptive holographic interferometer for detection of microcantilever vibration in liquid environment. 
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Yu.N. KULCHIN (Institute of Automation and Control Processes FEB RAS, Vladivostok, Far Eastern Federal 
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The sensitive element of micromechanical biosensors is microcantilever. The microcantilever natural frequency 
depends on the mass of the attached biological objects. The sensitivity of micromechanical biosensors is determined 
both  by the it΄s geometry and by the method of excitation and detection of the microcantilever motions. The paper 
presents the results of an experimental application of adaptive holographic interferometer based on two wave mixing in 
photorefractive crystal of CdTe:V for detection of microcantilever vibration in liquid environment. It is shown that the 
adaptive holographic interferometer is able to effectively detect vibration of microcantilever with size of 210 × 40 × 7 µm3. 
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Наиболее значимым приложением микро- и наномеханических осцилляторов 
является разработка биологических сенсоров [3]. Чувствительность и порог детектирова-
ния таких сенсоров естественным образом связаны с размером механического осциллято-
ра. С уменьшением размера осциллятора становится актуальной проблема детектирова-
ния перемещений или колебаний осцилляторов. Интерферометрические измерительные 
системы имеют наибольшую чувствительность при регистрации и измерении широкого 
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класса физических величин, в том числе параметров перемещений объектов [3, 5]. Вместе 
с тем высокая чувствительность делает любой интерферометр в значительной степени 
подверженным влиянию внешних факторов (изменению температуры, давления, некон-
тролируемых деформаций). Это, в свою очередь, обусловливает потребность в системе, 
обладающей как высокой чувствительностью, так и помехозащищенностью.

Микромеханические биосенсоры в жидкостях работают в основном в статическом 
(изгибном) режиме, в то время как более чувствительным в воздушной среде является 
резонансный режим. Это связано с тем, что в жидкой среде значительно уменьшается ам-
плитуда колебаний микроосциллятора и, как следствие, точность определения частоты 
колебаний, существенно ухудшая метрологические характеристики биосенсора. Главный 
недостаток статического режима – невозможность обнаруживать сверхмалые количества 
биологических объектов, так как для возникновения поверхностного натяжения, которое 
изгибает сенсор, необходимо практически полное (более 60 %) заполнение детектируемы-
ми биологическими объектами активированной поверхности сенсора [5].

Увеличить добротность колебаний микроосциллятора в жидкой среде и перейти к ди-
намическому режиму работы биосенсора можно путем уменьшения геометрических раз-
меров осциллятора. Однако при уменьшении его размеров до размера зондирующего пуч-
ка интерферометра увеличиваются шумы измерительной системы вплоть до полного на-
рушения работоспособности. Решить эту проблему можно с использованием принципов 
адаптивной интерферометрии [1], которые снимают ограничение на размер осциллятора и 
благодаря адаптивным свойствам динамической голограммы снижают собственные шумы 
измерительной системы [4].

Ключевым элементом адаптивного интерферометра служит динамическая голограм-
ма, записываемая в фоторефрактивном кристалле. В настоящей работе динамическая 
голограмма записывается в кристалле CdTe:V в ортогональной геометрии [2]. В каче-
стве осциллятора используется AFM-микрокантилевер прямоугольной формы размером 
210 × 40 × 7 мкм3, выполненный из кремния. Для исследования особенностей работы адап-
тивного интерферометра при детектировании колебаний микроосцилляторов в жидкой 
среде была изготовлена проточная кювета (рис. 1). Стенки кюветы изготовлены из кварца. 
На одном из торцов кюветы имеется отверстие, через которое в кювету устанавливается 
микрокантилевер на поворотном держателе. Ввиду малой мощности излучения, отражае-
мого от микрокантилевера, и сравнительно большой мощности излучения, отражаемого от 
окон кюветы, с целью уменьшения собственных шумов адаптивного интерферометра на 

Рис. 1. Жидкостная кварцевая кювета с поворотным держателем 
микрокантилевера. 1 – поворотная платформа; 2 – фторопластовый 
корпус кюветы; 3 – каналы для притока и оттока жидкости; 4 – дер-
жатель микрокантилевера; 5 – кремниевый микрокантилевер
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окна кюветы методом электронно-лучевого испарения нанесено антиотражающее покры-
тие для длины волны 1064 нм, состоящее из слоев MgF2 и Al2O3 толщиной 193 и 151 нм 
соответственно. Нанесение антиотражающего покрытия позволило уменьшить мощность 
излучения, отражаемого от окон кюветы в 12 раз, что упростило процесс юстировки оп-
тической системы и значительно снизило собственные шумы адаптивного интерфероме-
тра. Конструкция кюветы предусматривает возможность вращения держателя микрокан-
тилевера внутри кюветы для осуществления юстировки относительно объектного пучка 
интерферометра. Контроль положения микрокантилевера осуществляется посредством 
CCD-камеры, установленной за кюветой. В верхней части кюветы сделаны два жидкост-
ных канала для притока и оттока жидкости. В процессе экспериментальной апробации 
кювета заполнялась раствором Na2HPO4 c концентрацией 0,013 М/мл и pH = 8,6.

Собственные колебания микрокантилевера возбуждаются лазерными импульсами мощ-
ностью 70 мкДж на длине волны 532 нм, длительностью 5 нс, частотой следования 20 Гц. 
В адаптивном интерферометре излучение непрерывного Nd:YAG-лазера мощностью 
14 мВт делится на объектный и опорный пучки. Объектный пучок фокусируется линзой 
и направляется на микрокантилевер. Размер объектного пучка в месте установки микро-
кантилевера – 42 мкм. Мощность излучения, отражаемого от поверхности микрокантиле-
вера, составляет не более 0,6 мВт. Колебания микрокантилевера приводят к изменениям 
фазы волны, отражаемой от микрокантилевера, которые после взаимодействия с опорной 
волной в фоторефрактивном кристалле преобразовываются в изменения интенсивности, 
регистрируемые фотоприемни-
ком. Сигнал с фотоприемника 
фиксируется цифровым осцил-
лографом Agilent DSO90404A. 
Собственная частота колебаний 
микрокантилевера определяется 
с помощью анализатора спектра 
электрических сигналов Agilent 
PXA9030A. На рис. 2а показана 
экспериментально зарегистриро-
ванная осциллограмма сигнала, 
соответствующая собственным 
колебаниям микрокантилевера. 
Длительность колебаний обычно 
составляла 100–250 мкс, макси-
мальная глубина модуляции сиг-
нала – 5 %, соотношение сигнал/
шум (SNR) = 13,5 дБ. Как вид-
но из Фурье-спектра регистри-
руемого сигнала, показанного 
на рис. 2б, колебания микро-
кантилевера происходят только 
на собственной частоте первой 
резонансной моды, составляю-
щей 59,9 ± 0,3 кГц при ширине 
резонансного пика на полувы-
соте 14 кГц, что соответствует 
добротности колебаний Q = 4. 
Увеличивая энергию лазерных 
импульсов, возбуждающих коле-
бания, можно повысить соотно-
шение сигнал/шум, однако при 

Рис. 2. Осциллограмма колебаний микрокантилевера (а) и Фурье-
спектр колебаний микрокантилевера (б)

а

б
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некотором значении энергии импульсов (как правило, при более 140 мкДж) происходит 
повреждение микрокантилевера: он частично или полностью отсоединяется от основа-
ния. В процессе эксперимента факт деградации механических свойств микрокантилевера 
можно установить по изменению резонансной частоты. Установлено, что долговременная 
работа при энергии импульсов 70 мкДж не приводит к повреждению микрокантилеверов, 
используемых в настоящей работе. Величину соотношения сигнал/шум можно значитель-
но повысить, используя импульсный лазер с высокой частотой следования импульсов. На-
пример, с помощью лазера с частотой следования импульсов 1 кГц можно увеличить SNR 
примерно в 100 раз.

Таким образом, создан макет лазерного адаптивного интерферометра для детекти-
рования колебаний микроосцилляторов в жидкой среде. Проведена экспериментальная 
апробация работы адаптивного интерферометра по регистрации колебаний кремниевого 
микрокантилевера размером 210 × 40 × 7 мкм3 в жидкой среде. Экспериментально зареги-
стрированы колебания на частоте 59,9 кГц длительностью 200 мкс, с максимальной глуби-
ной модуляции сигнала 5 % и соотношением сигнал/шум 13,5 дБ. Полученные результаты 
могут быть использованы при создании лазерных высокочувствительных биосенсоров, 
построенных на принципах адаптивной интерферометрии.
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